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O fabricante recomenda a leitura de todo o manual 
antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO DA FAMÍLIA KIT 
CÂNULA DE ACESSO E RASPAGEM ÓSSEA RZ

O Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ 
possui a função de fornecer um método minima-
mente invasivo para cirurgias de coluna.

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por 
médicos, que estejam familiarizados com a técnica. 
A utilização inadequada poderá acarretar danos 
irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

▪ Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

▪ Classificação: Regra 6 – Classe II

ESPECIFICAÇÕES

▪ Esterilizado por: Óxido de Etileno

▪ Validade da esterilização: 2 anos

CONTRA INDICAÇÕES

▪ Herniação de disco calcificada e graves alterações 
degenerativas das articulações intervertebrais 
(contra indicação relativa: desde que com experiên-
cia, um tecido calcificado e até mesmo um osso 
podem ser removidos);

▪ Instabilidade (série L-S dinâmica: 6 filmes);

▪ Fragmento herniário não localizado no nível do 
disco e herniação em forma triangular;

▪ Colapso da altura do disco e síndrome do Disco 
Preto.
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SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES

O PROCEDIMENTO DEVERÁ SER REALIZADO SOB 
ORIENTAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA.

A SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO ESTÁ DIRETA-
MENTE RELACIONADA AO CONHECIMENTO DA 
TÉCNICA E TREINAMENTO PRÉVIO POR PARTE DO 
CIRURGIÃO.

NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É 
DE USO ÚNICO. 

NÃO UTILIZAR O PRODUTO SE A EMBALAGEM 
ESTIVER ROMPIDA.

ITENS DA FAMÍLIA DO KIT CÂNULA DE ACESSO 
E RASPAGEM ÓSSEA RZ

▪ Eletrodo 330 mm

▪ Equipo de Irrigação

▪ Cânula de Punção 250 mm
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▪ Fio de Nitinol

▪ Cânula de Debridação Óssea RZ - RBC

▪ Cânula de Debridação Óssea RZ - OBC

▪ Cânula de Debridação Óssea RZ - TBC

▪ Cânula de Debridação Óssea RZ - TBPC

▪ Cânula de Debridação Óssea RZ - DBC

▪ Cânula de Debridação Óssea RZ - AMCC

▪ Cânula de Debridação Óssea RZ - INCC



▪ Trefina 6,8 mm 

MODELOS DA FAMÍLIA DO KIT CÂNULA DE 
ACESSO E RASPAGEM ÓSSEA RZ

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ - 
RBC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - RBC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
OBC 

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1 1Cânula de Debridação Óssea RZ - OBC;
▪ 1 Trefina 6,8 mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
TBC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - TBC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
TBPC

Itens:



esterilização possui validade de dois anos a partir da 
data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERTÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se 
não houve violação. O produto segue esterilizado do 
Fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DO EQUIPO DE IRRIGAÇÃO NO 
RAZEK PUMP, RECIPIENTE DE FLUIDO E CAMISA 
OU CÂNULA DE ARTROSCOPIA COM ENCAIXE 
LUER LOCK

1 | Solte a trava da capa de proteção e remova a capa 
de proteção da câmara de pressão do Equipo de Irriga-
ção;

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - TBPC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
DBC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - DBC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
AMCC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - AMCC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
INCC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - INCC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com óxido de etileno. A 



esterilização possui validade de dois anos a partir da 
data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERTÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se 
não houve violação. O produto segue esterilizado do 
Fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DO EQUIPO DE IRRIGAÇÃO NO 
RAZEK PUMP, RECIPIENTE DE FLUIDO E CAMISA 
OU CÂNULA DE ARTROSCOPIA COM ENCAIXE 
LUER LOCK

1 | Solte a trava da capa de proteção e remova a capa 
de proteção da câmara de pressão do Equipo de Irriga-
ção;

Membrana

Capa de proteção aberta

Câmara de pressão sem
a capa de proteção

Capa de proteção

Trava da capa de proteção

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - TBPC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
DBC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - DBC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
AMCC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - AMCC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ – 
INCC

Itens:

▪ 1 Eletrodo 330 mm;
▪ 1 Equipo de Irrigação;
▪ 1 Cânula de Punção 250 mm;
▪ 1 Fio de Nitinol;
▪ 1Cânula de Debridação Óssea RZ - INCC;
▪ 1 Trefina 6,8mm.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com óxido de etileno. A 



Obs: Após a retirada da capa de proteção manipule a 
câmara de pressão com cuidado para não danificar as 
membranas.

2 | Insira a câmara de pressão no cabeçote da bomba, 
encaixando o bico da câmara de pressão no canal 
existente no cabeçote da bomba.

3 | Passe o tubo de silicone ao redor da roda de 
rolamento e encaixe o conector do tubo de silicone 
(na parte superior do cabeçote da bomba;

Cabeçote da bomba

Bico da câmara de pressão

Conector do tubo de silicone

Tubo de silicone

Roda de rolamento



4 | Pendure o recipiente a 0,7 – 1,0 m acima da 
câmara de pressão do Razek Pump;

5 | Pressione as presilhas do Equipo de Irrigação, 
conforme ilustrado abaixo, para fechá-las e impedir 
a passagem do fluido;

6 | Retire os protetores de extremidade da conexão 
para o fluido do Equipo de Irrigação;

7 | Insira os conectores para o fluido do Equipo de 
Irrigação nos recipientes de fluido;

8 | Retire a tampa de proteção do conector luer lock 
macho do Equipo de Irrigação;

9 | Conecte o conetor luer lock do Equipo de Irriga-
ção na camisa ou cânula de artroscopia;



10 | Abra as presilhas do Equipo de Irrigação para a 
circulação do fluido. 

INSTALAÇÃO DA CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO 
ÓSSEA NO SHAVER MIKRO MACHT OU OSTEO-
MAX

1 | Inserir a Cânula de Debridação Óssea no Shaver 
Mikro Macht ou Osteomax, até que o mesmo se 
encaixe completamente;

2 | Ajustar a rotação adequada no equipamento.

Após o uso do Kit Cânula de Acesso e Raspagem 
Óssea RZ, o mesmo deverá ser descartado.
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EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM O KIT 
CÂNULA DE ACESSO E RASPAGEM ÓSSEA RZ

O Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ deve 
ser utilizado em conjunto com os seguintes equipa-
mentos:

▪ Shaver Mikro Macht (Registro Anvisa: 80030810073);

▪ Osteomax (Registro Anvisa: 80356130031);

▪ Razek Pump (Registro Anvisa: 80356130024).

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

▪ O Kit Cânula de Acesso e Raspagem Óssea RZ 
deve ser transportado em sua embalagem original, 
lacrada e sem sinais de violação;

▪ Estocar em local fresco e seco, distante de poeira 
e umidade.

DESCARTE

Após o término da vida útil do produto, este 
poderá causar contaminação ambiental ou poderá 
ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes 
riscos, o cliente deverá descartar o equipamento 
conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está associada a validade da 
esterilização, ou seja, dois anos.



SÍMBOLOS UTILIZADOS

Data de fabricação.

Identifica o lote.

Data de validade
do produto.

Proibido reprocessar.

Produto esterilizado
através de óxido de etileno.

Fabricado por.

Manter seco.
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