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Visando a praticidade e a facilidade no acesso as informacdes
contidas no Manual do Usuario dos seus produtos, a Razek
em acordo com a IN n° 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA,
disponibiliza os documentos para download no endereco
eletrénico www.razek.com.br, no Menu “Instruces de

Uso”.

Importante: Verifique a revisdo do Manual do Usuério
indicada no rétulo do produto e o seu n° do registro ANVISA
para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuério impresso, sem custo de
envio, favor entrar em contato com o nosso Pds-Vendas
através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail
posvendal@razek.com.br.

A\

O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da
utilizacao do produto.

FUNCAO E INDICACAO

A Broca Diamantada HPF possui a funcdo de realizar
desbaste, acabamento e polimento dsseo em geral em
procedimentos neurocirirgicos.

A

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgioes,
que estejam familiarizados com a técnica. A utilizacdo
inadequada podera acarretar danos irreversiveis.

CLASSIFICACAO

= Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

* Classificacao: Regra 6 - Classe Il

ESPECIFICAGOES

= Esterilizado por: Raio Gama

= Validade da esterilizacao: 3 anos

SEGURANCA - PRECAUCOES IMPORTANTES

A

A utilizacdo de uma forca excessiva, no momento da insercao
da Broca Diamantada HPF no Drill Razek HPF, podera fazer
com que a broca dobre ou quebre, causando lesdes no

operador;
A

Nao utilize qualquer componente, que nao tenha sido citado
neste manual. A utilizacdo de componentes diferentes ird
danificar a Broca Diamantada HPF;

A

Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos
nao devem ser utilizados;

Nunca utilize um dispositivo que apresente superaquecimento;

A

A substituicdo das brocas deve ser realizada somente depois
que o equipamento ndo estiver mais funcionando e nem
superaquecido;

O operador devera manipular a Broca Diamantada HPF com
cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirdrgicas. Todas as
vezes que for necessario manipular a Broca Diamantada HPF,




use sua haste, que esta fixada no Drill Razek HPF;

A

Cargas laterais excessivas podem causar superaguecimento
do motor, de modo que seja desconfortavel manusea-lo. Ndo
coloque um motor com superaquecimento no paciente.
Neste caso, interrompa a utilizagdo e use-o de forma al-

ternada;
A

A seguranca do procedimento estd diretamente relacionada
ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte

do cirurgiao;

O uso de qualquer parte, acessorio ou material ndo especifi-
cado é de inteira responsabilidade do usudrio;

A

N&o use o produto com nenhum outro fim que nédo seja o seu
fim designado;

NAO REUTILIZAR O PRODUTO,
POIS O MESMO E DE USO UNICO;

A

PROIBIDO REPROCESSAR.

EQUIPAMENTOS COMPATIVEIS

A familia da Broca Diamantada HPF apresenta encaixe tipo B
e é compativel com Drill Razek HPF (Registro ANVISA:
80356130135).

MODELOS

Os modelos da familia da Broca Diamantada HPF serdo
diferenciados pelo comprimento, encaixe, didmetro e gra-
nulacao da broca.

A seguir serao apresentados todos os modelos disponiveis.

= Comprimento disponivel: 168 (mm)
* Encaixe disponivel: B

» Diametros disponiveis: 2,5|2,7|3,0|3,5|4,0|4,5]|5,0
|55]60]65]7,0]7,5]|8,0(mm)

= Granulagées disponiveis: G90 | G110

* Codigos / Modelos:
978830100 - BHC168B (
978830200 - BHC168B (
978830300 - BHC168B (
978830400 - BHC168B (
978830500 - BHC168B (;
978830600 - BHC168B (;
978830700 - BHC168B (
978830800 - BHC168B (
978830900 - BHC168B (|
978831000 - BHC168B (|
978831100 - BHC168B (
978831200 - BHC168B (
978831300 - BHC168B (|
978831400 - BHC168B (
978831500 - BHC168B (
978831600 - BHC168B (
978831700 - BHC168B (
978831800 - BHC168B (;
978831900 - BHC168B (:
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978832000 - BHC168B
978832100 - BHC168B

978832200 - BHC168B G110 MODO DE UTILIZACAO

G110 houve violagdo. O produto segue esterilizado do Fabricante.

978832400 - BHC168B
978832500 - BHC168B
978832600 - BHC168B

G110 Insira a Broca Diamantada HPF no Drill Razek HPF.

G110 &

ESTERILIZACAO Consulte o Manual do Usuario do Drill Razek HPF.

(5,0)

(5,5)

(6,0)
978832300 - BHC168B (6,5) G110

(7,0)

(7,5)

(8,0)

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esteriliza- PROCEDIMENTOS POS-OPERATORIOS

¢do possui validade de trés anos a partir da data de
fabricacdo, se a embalagem estiver inviolada. Retirar a Broca Diamantada HPF do Drill Razek HPF.

PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS /N

Apos o uso da Broca Diamantada HPF,
Inspecione a embalagem do produto para verificar se nao a mesma devera ser descartada.




ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

VALIDADE

= O produto deve ser transportado em sua embalagem ori-
ginal, lacrado e sem sinais de violacao;

= O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade
nao é valida caso a embalagem protetora esteja violada;

= Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poei-
ra e umidade, distante de produtos quimicos e agentes de
limpeza.

DESCARTE

Ap6s a utilizagdo ou término da validade do produto, este
poderd causar contaminacdo ambiental ou poderd ser uti-
lizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente
deverd descartar o produto conforme determina a legislacdo
local.

A validade do produto esta limitada ao vencimento da esteriliza-
¢do, ou seja, trés anos da data de fabricacdo.

SIMBOLOS UTILIZADOS

@ Data de fabricagdo

“ Fabricado por

T' Manter seco
® Proibido
Reprocessar

Identifica o lote
Produto esterilizado
E através de radiagdo

Data de Validade
do Produto
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d Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gongalvez Rosa Junior,
437 - Jardim Sé&o Paulo
Sé&o Carlos/SP - CEP 13570-460
CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.
CREA SP 0601706815
Registro ANVISA: 80356130148
Nome Técnico: Brocas Cirurgicas
Atendimento ao Consumidor:
Fone: +55 16 2107 2345
Fax: +55 16 3374 5946
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