Canulas para
Artroscopia Razek

Manual do Usuario

®

PROIBIDO PRODUTO
REPROCESSAR  ESTERIL



Visando a praticidade e a facilidade no acesso as
informacdes contidas no Manual do Usuario dos
nossos produtos, a Razek em acordo com a IN n° 4
/ 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os
documentos para download no endereco eletrénico
www.razek.com.br, no Menu “Instrucoes de Uso”.

Importante: Verifique a revisdo do Manual do
Usuario indicada no rétulo do produto e o seu n® do
registro ANVISA para identificar corretamente o
arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuario impresso, sem
custo de envio, favor entrar em contato com o
nosso Pés-Vendas através do telefone +55 16 2107
2345 ou pelo e-mail posvendal@razek.com.br.

A\

O fabricante recomenda a leitura de todo o manual
antes da utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICACAO

As Canulas para Artroscopia Razek séo dispositivos
projetados para permitir a insercdo ou remogédo de
instrumentais em procedimentos cirlrgicos artrosco-
picos. Por serem transluzentes, permitem que o
cirurgiao visualize a posicao dos instrumentais, im-
plantes e suturas dentro da articulacdo. Além disso,
seu design rosqueado auxilia na prevencdo de
desalojamento e facilita a retracao de tecidos moles.



AN

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por
cirurgides que estejam familiarizados com a técnica.
A utilizacdo inadequada podera acarretar danos
irreversiveis.

CLASSIFICACAO

= Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

= Classificagao: Regra 6 - Classe 2

ESPECIFICAGOES

* Esterilizado por: Oxido de Etileno

= Validade da esterilizacao: 2 anos

SEGURANCA - PRECAUCOES IMPORTANTES

AN

N&o use o produto com nenhum outro fim que ndo
seja o seu fim designado;

A

Se o produto apresentar algum dano, o mesmo nao

deve ser utilizado;

A seguranca do procedimento esta diretamente




relacionada ao conhecimento da técnica e trei-
namento prévio por parte do cirurgido;

AN

O uso de qualquer parte, acessério ou material ndo
especificado é de inteira responsabilidade do usua-

| A

NAO REUTILIZAR O PRODUTO,
POIS O MESMO E DE USO UNICO;

YA

PROIBIDO REPROCESSAR.

CANULAS PARA ARTROSCOPIA RAZEK

As Canulas para Artroscopia Razek sdo compostas
por:

1| Canula: possui roscas em sua parte externa para
manter a canula na posicao desejada durante a
utilizacao;

2 | Obturador: utilizado para a insercdo da canula;

3 | Entrada lateral: pode ser utilizada para a ir-
rigacdo e aspiracao;

4 | Membrana de vedacao: esta localizada dentro
da canula e minimiza o extravasamento de fluido.



MODELOS

* Canula 5,5 mm x 70 mm (Cédigo: 741920000)
Canula rosqueada com obturador com medida de
5,5 mm x 70 mm.

= Canula 6,5 mm x 70 mm (Cédigo: 740040000)
Canula rosqueada com obturador com medida de
6,5 mm x 70 mm.

* Canula 6,5 mm x 110 mm (Codigo: 741930000)
Canula rosqueada com obturador com medida de
6,5 mmx 110 mm.



= Canula 8,5 mm x 70 mm (Cédigo: 740120000)
Canula rosqueada com obturador com medida de
8,5 mm x 70 mm.

= Canula 8,5 mm x 90 mm (Cédigo: 740050000)
Canula rosqueada com obturador com medida de
8,5 mm x 90 mm.

= Canula 8,5 mm x 110 mm (Cédigo: 741940000)
Canula rosqueada com obturador com medida de
8,5mm x 110 mm.

ESTERILIZACAO

O produto é esterilizado por 6xido de etileno. A
esterilizacdo possui validade de dois anos a partir
da data de fabricacao, se a embalagem estiver in-
violada.

PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar
se nao houve violagao. O produto segue esterilizado
do Fabricante.

MODO DE UTILIZACAO

O modo de utilizacdo deve seguir os seguintes pas-
S0S:

1 | Introduza o obturador na canula;

OBS.: Para facilitar a insercdo do obturador, in-
sira-o fazendo movimentos giratorios.



2 | Realize uma pequena incisdo na pele;

3 | Insira a canula com o obturador na inciséo, gi-
rando-a no sentido horario;

4 | Retire o obturador da canula;

5 | Verifique através da visualizacdo artroscopica, se
a canula penetrou completamente no espaco da
articulagao;

6 | Ao final do procedimento, retire a canula giran-
do-a no sentido anti-horario.

AN

= Na troca do obturador ou insercdo de outro
instrumental, deve-se utilizar o furo inicial da mem-
brana, evitando assim um vazamento de liquido
desnecessario;

= A lubrificacdo do obturador ou de instrumentais
com soro fisiologico facilita a sua insercao na mem-
brana de vedacao da canula;

= A entrada lateral da canula possui encaixe Luer
Lok padréo. Pode-se fecha-la e utiliza-la com uma
valvula de controle de saida incorporada;

= As Canulas para Artroscopia Razek ndo devem ser
utilizadas juntamente com obturadores ou Trocater
que nao sejam Razek devido a possibilidade de
incompatibilidades dimensionais;

= Critérios para a selecdo do tamanho da cénula sdo
extremamente importantes, pois estao diretamente



ligados ao sucesso da cirurgia. A selecdo do tama-
nho a ser usado em cada paciente dependera de
diagnostico e indicacao médica;

= A forma de uso é inerente a formacdo do profissio-
nal que ird realizar o procedimento. Nao existe uma
técnica cirlrgica especifica para estes produtos
indicada pelo fabricante, considerando que possam
ser utilizados em varios tipos de procedimentos
cirtrgicos. Para a utilizacdo destes produtos, vale a
escolha do cirurgido e de sua equipe pela melhor
técnica, a depender da finalidade da cirurgia e do
local desta.

PROCEDIMENTOS POS-OPERATORIOS

AN

= Apo6s o uso das Canulas para Artroscopia
Razek, as mesmas deverao ser descartadas.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

= O produto deve ser transportado em sua embala-
gem original, lacrado e sem sinais de violagao;

* O produto segue em uma embalagem estéril. A
esterilidade ndo é valida caso a embalagem pro-
tetora esteja violada;

= Estocar o produto em local fresco e seco, ao
abrigo de poeira e umidade, distante de produtos
quimicos e agentes de limpeza.



DESCARTE

Apos a utilizacdo ou término da validade do
produto, este poderd causar contaminagdo am-
biental ou podera ser utilizado indevidamente.
Para minimizar estes riscos, o cliente devera
descartar o produto conforme determina a legis-
lagao local.

VALIDADE

A validade do produto esta limitada ao vencimento
da esterilizacdo, ou seja, dois anos da data de
fabricacao.

SiIMBOLOS UTILIZADOS

]

Data de fabricagdo. Fabricado por.
LOT| STERILEJEO
Identifica o lote. Produto esterilizado

através de oxido de etileno.

T @Q

Manter seco. Proibido reprocessar.

Data de validade
do produto.
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