Kit de Descartaveis
para Torre de Tracao
Razek
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REPROCESSAR ESTERIL




A

O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes
da utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICACAO DO KIT DE DESCARTAVEIS
PARA TORRE DE TRACAO RAZEK

O Kit de Descartaveis para Torre de Tragdo Razek possui
a funcao de fornecer dispositivos que, utilizados em
conjunto com a Torre de Tragao Razek, distribuem o peso
dos dedos ou bragos possibilitando ao cirurgiao posicio-
nar o paciente de acordo com a exigéncia dos procedi-
mentos cirurgicos de pulso ou cotovelo.

A

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos,
que estejam familiarizados com a técnica. A utilizacao
inadequada podera acarretar danos irreversiveis.

CLASSIFICACAO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)
Classificacao: Regra 6 — Classe |l

ESPECIFICACOES

Esterilizado por: Oxido de Etileno
Validade da esterilizacao: 2 anos

SEGURANCA - PRECAUCOES IMPORTANTES

A\

Nao reutilizar o produto, pois 0 mesmo é de uso tnico.

A

Nao utilizar o produto se a embalagem estiver rompida.

A

Se o produto apresentar algum dano, o mesmo nao deve
ser utilizado.

Nao utilize o Kit de Descartaveis da Torre de Tracao
Razek com nenhum outro fim que nao seja o seu fim

designado.
A

Nao utilize qualquer componente, que nao tenha sido
citado neste manual. As utilizacdes de componentes
diferentes irdo danificar a Torre de Tracdo Razek.




A

A Torre de Tracdo Razek pode realizar tracdo entre 0 e
13,5 kgf, entretanto durante o procedimento cirurgico o
cirurgido devera manter o ajuste da tracdo de modo a
evitar danos na articulagdo do paciente.

ITENS DA FAMILIA DO KIT DE DESCARTAVEIS
PARA TORRE DE TRACAO RAZEK

= Malha de Tracao (P, M ou G)

S\

2

%

= Pulseira de Restricao do Braco

= Pulseira de Restricao do Antebraco



= Dinamo6metro

MODELOS DA FAMILIA DO KIT DE DESCARTAVEIS
PARA TORRE DE TRAGCAO RAZEK

Kit de Descartaveis para Torre de Tracao Razek P

Itens do Kit:

= 2 Malhas de Tracéo P

= 1 Pulseira de Restricao do Braco

= 1 Pulseira de Restricao do Antebraco
= 1 Dinamometro

Kit de Descartaveis para Torre de Tracao Razek M

Itens do Kit:

= 2 Malhas de Tracao M

= 1 Pulseira de Restricao do Braco

= 1 Pulseira de Restricao do Antebraco
= 1 Dinamdmetro

Kit de Descartaveis para Torre de Tracao Razek G

Itens do Kit:
= 2 Malhas de Tracdo G
= 1 Pulseira de Restricdo do Braco



= 1 Pulseira de Restricdo do Antebraco
= 1 Dinambmetro

ESTERILIZACAO

O produto é esterilizado por éxido de etileno. A esterili-
zacao possui validade de dois anos a partir da data de
fabricacao, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se ndo
houve violacao. O produto segue esterilizado do Fabricante.

MODO DE UTILIZAGCAO

= Antes de posicionar o brago do paciente na torre,
colocar um lencol cirurgico sobre a Base.

= Colocar o braco do paciente na Torre de Tracao Razek.

= Prender o braco na Mesa Articulavel com a Pulseira de
Restricao do Braco. Prender a pulseira perto do cotovelo
para minimizar a elevacao do cotovelo durante a tracao.

OBS: Para prender o braco do paciente, a pulseira deve
passar pelos furos da Base da Torre de Tracao.

- Fixar o Suporte do Antebraco encaixando-o nos furos
da Base.

Suporte do Antebraco




= Deslizar o Suporte do Antebraco para trava-lo e
ajusta-lo na posicao desejada;

= Colocar um lencol cirurgico entre o Suporte do Ante-
braco e o antebraco do paciente;

= Prender o antebraco no Suporte do Antebraco om a
Pulseira de Restricao do Antebraco;

= Prender o Dinanémetro no pino do Braco Superior;

= Prender o Arco de Fixacao da Malha do gancho do
Dinam&metro;

= Ligar o dinamdmetro no botdo “LIGA/DESL.”;
= Selecionar a unidade através do botao “kg/Ib”;
= Zerar a medicdo pressionando o botao “ZERAR";

= Inserir a Malha de Tracdo Razek nos dedos desejados
no paciente e encaixe-as no rasgo desejado do Arco de
Fixacao da Malha;

= Girar o Manipulo Superior para ajustar a forca de
distracao desejada;

OBS: O Suporte do Antebraco nao devera ser utilizado
durante o procedimento quando o cirurgido julgar neces-
sario.



ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

= O Kit de Descartaveis para Torre de Tracdo Razek deve
ser transportado em sua embalagem original, lacrada e
sem sinais de violacao;

= Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e
umidade.

DESCARTE

Apo6s o término da vida util do produto, este podera
causar contaminacao ambiental ou podera ser utilizado
indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente
deverd descartar o equipamento conforme determina a
legislacao local.

VALIDADE

A validade do produto estd associada a validade da
esterilizacdo, ou seja, dois anos.

SiIMBOLOS UTILIZADOS

&I Data de fabricacao.
@ Identifica o
numero de série.

Data de validade
do produto.
@ Proibido Reprocessar

Produto esterilizado através
STER"'E de 6xido de etileno.

Fabricado por.

Manter seco.



Zrazek

M Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gongcalvez Rosa Junior, 437
Jardim Séo Paulo - Sao Carlos/SP - Brasil
CEP 13570-460 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Responsavel Técnico: Renaldo Massini Jr.
CREA SP 0601706815
Registro ANVISA: 80356130094
Nome Técnico: Outros de Apoio Médico-Hospitalar
Assisténcia Técnica: Razek Equipamentos Ltda
Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946
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