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PROIBIDO PRODUTO
REPROCESSAR ESTERIL




O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes
da utilizacdo do produto.

FUNCAO E INDICACAO

O TFCKit possui a funcao de fornecer os dispositivos
necessarios para auxiliar na realizagcao da sutura do Com-
plexo da Fibrocartilagem Triangular (TFC) em cirurgias
minimamente invasivas.

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos,
que estejam familiarizados com a técnica. A utilizacdo
inadequada podera acarretar danos irreversiveis.

CLASSIFICAGCAO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificacao: Regra 6 — Classe |l

ESPECIFICACOES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilizacao: 3 anos

SEGURANCA - PRECAUCOES IMPORTANTES

Se os componentes apresentarem algum dano, os
mesmos nao devem ser utilizados.

A seguranca do procedimento esta diretamente relacio-
nada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio
por parte do cirurgiao.
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PROIBIDO REPROCESSAR

Nao utilizar o produto se a embalagem estiver rompida.

TFCKit

O TFCKit é composto pelos seguintes itens:



= 1 unidade de Gancho Reto
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= 1 unidade de Gancho Curvo Longo
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= 1 unidade de Gancho Curvo Curto
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= 1 unidade de Gancho Laco

= 1 unidade de Probe Graduada
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ESTERILIZAGCAO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A
esterilizacdo possui validade de trés anos a partir da data
de fabricacdo, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se
nao houve violacdo. O produto segue esterilizado do
Fabricante.



MODO DE UTILIZAGAO

A

A seguranca do procedimento esta diretamente relacio-
nada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio
por parte do cirurgido.

Os itens do TFCKit devem ser selecionados e utilizados de
acordo com a técnica cirlrgica adotada.
OBS: Durante os procedimentos cirdrgicos deve-se evitar

esforcos excessivos.

PROCEDIMENTOS POS OPERATORIOS

JAN

Apds o uso do TFCKit, o mesmo devera ser descar-
tado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

= O TFCKit deve ser transportado em sua embalagem
original, lacrada e sem sinais de violagao;

= Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de
poeira e umidade, distante de produtos quimicos e
agentes de limpeza.

DESCARTE

Ap6s o término da vida util do produto, este podera
causar contaminagao ambiental ou podera ser utilizado
indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente
deverd descartar o equipamento conforme determina a
legislacao local.

VALIDADE

A validade do produto estd associada a validade da
esterilizacdo, ou seja, trés anos.



SIMBOLOS UTILIZADOS

STERILE
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Data de fabricacao.

Identifica o lote.

Data de validade
do produto.

Proibido Reprocessar.

Produto esterilizado
através de radiacao.

Fabricado por.

Manter seco.



A2razek

“ Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gongcalvez Rosa Junior, 437
Jardim Séo Paulo - Sao Carlos/SP - Brasil
CEP 13570-460 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Responsavel Técnico: Renaldo Massini Jr.
CREA SP 0601706815
Registro ANVISA: 80356130159
Nome Técnico: Instrumentos Cirdrgicos
Assisténcia Técnica: Razek Equipamentos Ltda
Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946
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