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Visando a praticidade e a facilidade no
acesso as informacdes contidas no Ma-
nual do Usuario dos nossos produtos, a
Razek em acordo com a IN n® 4 /2012
estabelecida pela ANVISA, disponibiliza
os documentos para download no ende-
reco eletronico www.razek.com.br, no
Menu “Instrucoes de Uso”.

Importante: Verifique a revisao do Ma-
nual do Usuario indicada no rotulo do
produto e o seu n° do registro ANVISA
para identificar corretamente o arquivo
desejado.

Para obter o Manual do Usuario impres-
so, sem custo de envio, favor entrar em
contato com o nosso Pos-Vendas através
do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo
e-mail posvenda1@razek.com.br.

AN

O fabricante recomenda a leitura de
todo o manual antes da utilizacdo do
produto.

FUNCAO E INDICACAO

A familia de Instrumentais MTSL Razek
tem por finalidade fornecer ao cirur-
giao os instrumentos necessarios para
execucao de procedimentos cirlrgicos.

AN

O produto foi desenvolvido para ser
utilizado por cirurgides, que estejam
familiarizados com a técnica. A utiliza-
¢ao inadequada podera acarretar da-
nos irreversiveis.

CLASSIFICACAO

= Norma/Diretiva: RDC 185/2001
(ANVISA)

= Classificacdo: Regra 6 - Classe |

SEGURANCA - PRECAUCOES
IMPORTANTES

AN

Durante os procedimentos cirdrgicos
devem-se evitar esforgos excessivos,
pois 0s mesmos poderdo acarretar em
quebra do produto;

AN

Nao use o produto com nenhum outro
fim que nao seja o seu fim designado;

AN

O operador devera manipular o produ-
to com cuidado, pois ele pode perfurar
luvas cirurgicas;

N

A seguranca do procedimento esta
diretamente relacionada ao conheci-
mento da técnica e treinamento prévio
por parte do cirurgiao;

AN

O uso de qualquer parte, acessorio ou
material nao especificado é de inteira
responsabilidade do usuario;

AN

Se o produto apresentar algum dano, o
mesmo nao deve ser utilizado;

AN

Nunca utilize o produto sem antes ter
realizado uma limpeza e esterilizacao

adequadas;

A reutilizacao do Instrumentais MTSL
Razek podera ser realizada se 0 mesmo
estiver em bom estado e apresentar




boas condi¢des de limpeza;

A\

Manipule com cuidado o Instrumentais
MTSL Razek, principalmente no que se
refere as pontas.

MODELOS

A familia de Instrumentais MTSL Razek é
composta de instrumentos com ta-
manhos e formatos diferentes que depen-
dem das necessidades do profissional.
Cada modelo foi desenvolvido para uma
finalidade especifica durante a cirurgia.

Instrumentais para Fresa Tuneladora

= Guia Redutor (Codigo: 930360010)
Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Batedor Guia da Fresa
Tuneladora RZ para guiar um fio guia
2,5 durante a perfuracdo 6ssea.

= Batedor Guia da Fresa Tuneladora
RZ (Cédigo: 930360020)

Indicacao: Instrumental utilizado para
guiar a Fresa Tuneladora durante a
perfuracao ossea.
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Instrumentais para Sutura de Me-
nisco

= Canula Simples (Codigo: 930360030)
Indicagao: Instrumental com canula
simples e reta utilizado como guia da
Agulha de Sutura para realizacdo da
sutura de menisco.
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= Canula Dupla Reta
930360040)

Indicagao: Instrumental com canula
dupla e reta utilizado como guia da
Agulha de Sutura para proporcionar o
acesso ao local onde sera realizada a
sutura de menisco.

I

* Canula
930360050)
Indicagao: Instrumental com canula
dupla e curvada para cima utilizado
como guia da Agulha de Sutura para
proporcionar o acesso ao local onde
sera realizada a sutura de menisco.

I

* Canula Dupla Down (Codigo:
930360060)

Indicacao: Instrumental com canula
dupla e curvada para baixo utilizado
como guia da Agulha de Sutura para
proporcionar o acesso ao local onde
sera realizada a sutura de menisco.
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= Canula Dupla Right (Codigo:
930360070)

Indicacao: Instrumental com canula
dupla e curvada para a direita utilizado
como guia da Agulha de Sutura para
proporcionar o acesso ao local onde
sera realizada a sutura de menisco.
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(Cadigo:

Dupla Up (Cédigo:




= Canula Dupla Left (Codigo:
930360080)

Indicacdo: Instrumental com canula
dupla e curvada para a esquerda utiliza-
do como guia da Agulha de Sutura para
proporcionar o acesso ao local onde
sera realizada a sutura de menisco.
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* Empurrador (Cédigo: 930360090)
Indicagao: Instrumental utilizado para
facilitar a insercao da Agulha de Sutura
no tecido.

Instrumentais para Correcao de
Desvios Ortopédicos do Pé

* Cureta RZ PC (Cédigo: 930360100)
Indicagao: Instrumental com raspas
com 4 mm de largura e um dos raspa-
dores com angulagao para cima utiliza-
do para raspagem 0sseas em cirurgias
percutaneas do pé.
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= Cureta RZ PB (Cadigo: 930360110)
Indicacdo: Instrumental com raspas
com 4 mm de largura e um dos raspa-
dores com angulacao para baixo uti-
lizado para raspagem 6sseas em cirur-
gias percutaneas do pé.
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= Cureta RZ GC (Codigo: 930360120)
Indicacdo: Instrumental com raspas
com 6 mm de largura e um dos raspa-
dores com angulagao para cima utiliza-
do para raspagem 0sseas em cirurgias
percutaneas do pé.
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= Cureta RZ GB (Codigo: 930360130)
Indicacdo: Instrumental com raspas
com 6 mm de largura e um dos raspa-
dores com angulacdo para baixo uti-
lizado para raspagem d&sseas em
cirurgias percutaneas do pé.
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* Cabo de Bisturi Razek (Cadigo:
930360140)

Indicacdo: Instrumental utilizado com
a lamina para bisturi para realizacao de
incisbes em cirurgias percutaneas do

pé.
(LI T T B

Instrumentais para Artroscopia de
Quadril

» Canula de Acesso Obliqua 5,5 mm
(Codigo: 930360150)

Canula de Acesso Obliqua 4,5 mm
(Codigo: 930360160)

Canula de Acesso Obliqua 3,5 mm
(Codigo: 930360170)

Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Guia de Acesso para
romper a capsula articular em cirurgias
artroscopicas de quadril.



= Canula de Acesso Romba 5,5 mm
(Cadigo: 930360180)

Canula de Acesso Romba 4,5 mm
(Codigo: 930360190)

Canula de Acesso Romba 3,5 mm
(Codigo: 930360200)

Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Guia de Acesso para
romper a capsula articular em cirurgias
artroscépicas de quadril.
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= Canula de Acesso Perfurante 5,5
mm (Codigo: 930360210)

Canula de Acesso Perfurante 4,5
mm (Codigo: 930360220)

Canula de Acesso Perfurante 3,5
mm (Codigo: 930360230)
Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Guia de Acesso para
romper a capsula articular em cirurgias
artroscopicas de quadril.
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= Canula Guia 5,5 mm (Cédigo:
930360240)

Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Guia Introdutor, e
introduzido sobre o Fio Guia de Nitinol
para dilatar o tecido, possibilitando a
entrada do Trocater.

= Canula Guia 4 mm (Cédigo:
930360250)
Indicacao: Instrumental utilizado em

conjunto com o Guia Introdutor, e
introduzido sobre o Fio Guia de Nitinol
para dilatar o tecido, possibilitando a
entrada do Trocater.

= Guia Introdutor (Codigo: 930360260)
Indicacao: Instrumental utilizado como
apoio para as Canulas Guia 4,0 e 5,5
auxiliando na dilatacao do tecido.

* Guia de Acesso 6,5 mm (Codigo:
930360270)

Guia de Acesso 5,5 mm (Cédigo:
930360280)

Guia de Acesso 4,5 mm (Cédigo:
930360290)

Indicacao: Instrumental utilizado para
abertura do portal artroscopico em
conjunto com as Canulas de Acesso.

!
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* Guia Angulado (Codigo: 930360300)
Indicagao: Instrumental utilizado no
auxilio da entrada e saida de instru-
mentais, mantendo o portal de acesso.



* Probe Curto Q (Cédigo: 930360310)
Indicagao: Instrumental utilizado para
identificacdo de estruturas dentro da
articulacao.
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* Probe Longo Q (Cédigo: 930360320)
Indicacao: Instrumental utilizado para
identificacdo de estruturas dentro da
articulacao.

&

= Trocater de Acesso (Codigo:
930360330)

Indicacao: Instrumental utilizado com
o Trocater Intercambiavel para abertu-
ra do portal artroscopico.

* Trocater da Canula 90 (Codigo:
930360340)

Indicagao: Instrumental utilizado em
conjunto com as Canulas para Artros-
copia para abertura do portal artrosco-
pico.

* Trocater da Canula 110 (Cédigo:
930360350)

Indicacdo: Instrumental utilizado em
conjunto com as Canulas para Artros-
copia para abertura do portal artroscé-
pico.
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* Ice Pick Reto (Codigo: 930360360)
Indicagao: Instrumental utilizado para
realizar marcacoes no osso facilitando
a entrada da ancora.
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= |ce Pick 30° (Codigo: 930360370)
Indicacao: Instrumental utilizado para
realizar marcacdes no osso facilitando
a entrada da ancora.

= —

= Ice Pick 45° (Cédigo: 930360380)
Indicagao: Instrumental utilizado para
realizar marcacoes no osso facilitando
a entrada da ancora.

=
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= Suture Hook (Codigo: 930360390)
Indicacao: Instrumental utilizado para
auxiliar na manipulacao dos fios de
sutura dentro da articulacao.
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* Empurrador de N6 Curto (Codigo:
930360400)

Indicacdo: Instrumental utilizado para
movimentar o nd dentro da articula-
cao.

O

* Empurrador de N6 Longo (Cédigo:
930360410)

Indicagao: Instrumental utilizado para
movimentar o nd dentro da articula-
cao.

O

= Faca Banana 1 Corte (Codigo:
930360420)

Indicagao: Instrumental utilizado para
auxiliar na abertura e corte da capsula
articular aumentando o espaco de tra-
balho e melhorando a conducao e ma-
nipulacao dos instrumentos.

= Faca Banana 2 Cortes (Codigo:
930360430)

Indicagao: Instrumental utilizado para
auxiliar na abertura e corte da capsula
articular aumentando o espaco de
trabalho e melhorando a conducao e
manipulacao dos instrumentos.

Instrumental para Cirurgia Endos-
copica de Coluna

* Dilatador Reto | 2,8 C (Codigo:
930360440)

Dilatador Reto Il 4,0 C (Codigo:
930360450)

Dilatador Reto Ill 5,2 C (Codigo:
930360460)

Dilatador Reto IV 6,26 C (Codigo:
930360470)

Dilatador Reto 1 2,8 L (Coddigo:
930360480)

Dilatador Reto Il 4,0 L (Codigo:
930360490)

Dilatador Reto IlIl 5,2 L (Codigo:
930360500)

Dilatador Reto IV 6,26 L (Codigo:
930360510)

Indicacao: Instrumentais cilindricos e
0COS sequenciais com a ponta reta,
que sao inseridos um a um sobre o Fio
Guia de Nitinol para a dilatacao do
orificio no anulo anterior em cirurgia
endoscopica de coluna.
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= Dilatador Cénico | 2,8 C (Codigo:
930360520)
Dilatador Conico Il 4,0 C (Codigo:
930360530)
Dilatador Cénico Il 5,2 C (Codigo:
930360540)
Dilatador Conico IV 6,26 C (Codigo:
930360550)
Dilatador Cénico | 2,8 L (Codigo:
930360560)
Dilatador Conico Il 4,0 L (Codigo:
930360570)
Dilatador Conico Ill 5,2 L (Codigo:
930360580)
Dilatador Conico IV 6,26 L (Codigo:
930360590)
Indicacao: Instrumentais cilindricos e
0COS sequenciais com a ponta reta,
gue sao inseridos um a um sobre o Fio
Guia de Nitinol para a dilatacao do
orificio no anulo anterior em cirurgia



endoscopica de coluna.
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= Dilatador 2 Furos Curto (Cédigo:
930360600)

Dilatador 2 Furos Intermediario
(Codigo: 930360610)

Dilatador 2 Furos Longo (Codigo:
930360620)

Dilatador 2 Furos Extra Longo
(Codigo: 930360630)

Indicacao: Instrumental utilizado para
facilitar o deslocamento das estruturas
neurais para fora do campo de traba-
Iho, é inserido sobre o Fio Guia de
Nitinol, e substitui o uso dos Dilatores
Conicos e Retos.

%

* Luva de Acesso Bico Longo C
(Codigo: 930360640)

Luva de Acesso Bico Longo L
(Codigo: 930360650)

Luva de Acesso Bico Longo IL
(Codigo: 930360660)

Indicagao: Instrumental tipo canula
com bico longo, para as necessidades
diversas das cirurgias ou técnicas uti-
lizadas. A luva pode ser inserida sobre
o Dilatador 2 Furos Curto, Dilatador 1
Furo Longo ou Dilatador IV 6,26 Reto
ou Conico. Utilizado em conjunto com
o Adaptador de Instrumental.

s ™

= Luva de Acesso Bico Curto C
(Codigo: 930360670)

Luva de Acesso Bico Curto L (Co-
digo: 930360680)

Luva de Acesso Bico Curto IL (Co-
digo: 930360690)

Indicacao: Instrumental tipo canula com

bico curto, para as necessidades diversas
das cirurgias ou técnicas utilizadas. A
luva pode ser inserida sobre o Dilatador
2 Furos Curto, Dilatador 1 Furo Longo ou
Dilatador IV 6,26 Reto ou Conico. Utiliza-
do em conjunto com o Adaptador de
Instrumental.

s N

* Luva de Acesso Janela Dupla C
(Codigo: 930360700)

Luva de Acesso Janela Dupla L (Co-
digo: 930360710)

Luva de Acesso Janela Dupla IL (C6-
digo: 930360720)

Indicacao: Instrumental tipo canula com
janela dupla, para as necessidades di-
versas das cirurgias ou técnicas utiliza-
das. A luva pode ser inserida sobre o
Dilatador 2 Furos Curto, Dilatador 1
Furo Longo ou Dilatador IV 6,26 Reto
ou Conico. Utilizado em conjunto com
o Adaptador de Instrumental.

ol c

* Luva de Acesso Obliqua C (Cé6-
digo: 930360730)

Luva de Acesso Obliqua L (Codigo:
930360740)

Luva de Acesso Obliqua IL (Codigo:
930360750)

Indicacao: Instrumental tipo canula
com bico obliquo, para as necessida-
des diversas das cirurgias ou técnicas
utilizadas. A luva pode ser inserida
sobre o Dilatador 2 Furos Curto, Dilata-
dor 1 Furo Longo ou Dilatador IV 6,26
Reto ou Coénico. Utilizado em conjunto
com o Adaptador de Instrumental.

3]
o

* Luva de Acesso Reta Curta C (Co-



digo: 930360760)

Luva de Acesso Reta Curta L (Co-
digo: 930360770)

Luva de Acesso Reta Curta IL (Co-
digo: 930360780)

Indicagao: Instrumental tipo canula
curta com bico reto, para as necessida-
des diversas das cirurgias ou técnicas
utilizadas. A luva pode ser inserida
sobre o Dilatador 2 Furos Curto, Dilata-
dor 1 Furo Longo ou Dilatador IV 6,26
Reto ou Cdnico. Utilizado em conjunto
com o Adaptador de Instrumental.
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* Luva de Acesso Reta Longa C (Co6-
digo: 930360790)

Luva de Acesso Reta Longa L (Co-
digo: 930360800)

Luva de Acesso Reta Longa IL (C6-
digo: 930360810)

Indicacdo: Instrumental tipo canula
longa com bico reto, para as necessi-
dades diversas das cirurgias ou técni-
cas utilizadas. A luva pode ser inserida
sobre o Dilatador 2 Furos Curto, Dilata-
dor 1 Furo Longo ou Dilatador IV 6,26
Reto ou Conico. Utilizado em conjunto
com o Adaptador de Instrumental.
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= Luva de Acesso 30° C (Codigo:
930360820)

Luva de Acesso 30° L (Codigo:
930360830)

Luva de Acesso 30° IL (Codigo:
930360840)

Indicagcao: Instrumental tipo canula
com bico 30° para as necessidades
diversas das cirurgias ou técnicas uti-
lizadas. A luva pode ser inserida sobre
o Dilatador 2 Furos Curto, Dilatador 1

Furo Longo ou Dilatador IV 6,26 Reto
ou Conico. Utilizado em conjunto com
o Adaptador de Instrumental.
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* Luva de Acesso 70° C (Cédigo:
930360850)

Luva de Acesso 70° L (Codigo:
930360860)

Luva de Acesso 70° IL (Codigo:
930360870)

Indicagao: Instrumental tipo canula
com bico 70° para as necessidades
diversas das cirurgias ou técnicas uti-
lizadas. A luva pode ser inserida sobre o
Dilatador 2 Furos Curto, Dilatador 1
Furo Longo ou Dilatador IV 6,26 Reto
ou Conico. Utilizado em conjunto com
o Adaptador de Instrumental.
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= Luva de Acesso 15° C (Cadigo:
930360880)

Luva de Acesso 15° L (Caédigo:
930360890)

Luva de Acesso 15° IL (Codigo:
930360900)

Indicacao: Instrumental tipo canula com
bico 15°, para as necessidades diversas
das cirurgias ou técnicas utilizadas. A luva
pode ser inserida sobre o Dilatador 2
Furos Curto, Dilatador 1 Furo Longo ou
Dilatador IV 6,26 Reto ou Conico. Utiliza-
do em conjunto com o Adaptador de
Instrumental.

ol /

= Adaptador de Instrumental (Co-
digo: 930360910)

Indicacado: Instrumental utilizado em
conjunto com as Luvas de Acesso para
movimenta-las.



= Cabo de Trefina (Codigo: 930360920)
Indicacado: Instrumental utilizado em
conjunto com as Trefinas para movi-
menta-las.

= Trefina 5,2 mm (Cédigo: 930360930)
Trefina 6,3 mm (Cédigo: 930360940)
Indicagao: Instrumental utilizado para
cortar a faceta superior, remover parte
do corpo vertebral ou para fazer ori-
ficio no anulo, facilitando a passagem
do dilatador.

* Batedor para Luva de Acesso (Co-
digo: 930360950)

Indicacao: Instrumental utilizado com
as Luvas de Acesso para proteger sua
extremidade e facilitar o uso do marte-
lo canulado.
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« Batedor para Dilatador (Cédigo:
930360960)

Indicacao: Instrumental utilizado com
o Dilatador 2 Furos Longo C e Dilata-
dor 2 Furos Intermediario C para prote-
ger sua extremidade e facilitar o uso do
martelo canulado.

I

= Batetor Quadrado Multiplo (Co-
digo: 930360970)

Indicacao: Instrumental canulado e
numerado, utilizado com os Dilatado-
res Conicos e Retos para facilitar o uso
do martelo canulado.

o ©
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* Martelo Canulado (Codigo: 930360980)
Indicacao: Instrumental canulado uti-
lizado em conjunto com os batedores.
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= Probe Dissector (Cadigo: 930360990)
Indicacdo: Instrumental utilizado para
identificar e movimentar estruturas
dentro da articulacao ou dissecar frag-
mentos.

* Probe Ponta Esférica (Codigo:
930361000)

Indicacao: Instrumental utilizado para
identificar e movimentar estruturas
dentro da articulacao ou dissecar frag-
mentos.

* Probe Curto Coluna (Cédigo:
930361010)



Indicacdo: Instrumental utilizado para
identificar e movimentar estruturas
dentro da articulacdao ou dissecar frag-
mentos.
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» Dissector Reto Afiado (Codigo:
930361020)

Indicacao: Instrumental utilizado sob
visualizacao direta para remover osteo-
fitos ou partes calcificadas do disco.

= Dissector Redondo Afiado (Cé-
digo: 930361030)

Indicagao: Instrumental utilizado sob
visualizacao direta para remover osteo-
fitos ou partes calcificadas do disco.

* Dissector de Impacto Reto (Cé6-
digo: 930361040)

Indicagao: Instrumental utilizado sob
visualizagao direta para remover osteo-
fitos ou partes calcificadas do disco.
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* Broca 5 mm (Cédigo: 930361050)
Broca 6,5 mm (Cédigo: 930361060)
Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Cabo de Trefina para
remocao 6ssea, de maneira manual.
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Instrumentais para Materiais Im-
plantaveis

= Gabarito NitFix (Codigo: 490060010)
Indicacao: Instrumental utilizado para
auxiliar na selecdo do modelo de NitFix
Razek a ser utilizado.

* Guia de Perfuracdo AGS/AGA 9
(Codigo: 490060020)

Guia de Perfuracdo AGS/AGA 11
(Codigo: 490060030)

Guia de Perfuracao AGS 13 (Co-
digo: 490060040)

Guia de Perfuracao AGS 15 (Co-
digo: 490060050)

Guia de Perfuracao AGL 15 (Co-
digo: 490060060)

Guia de Perfuracao AGL 18 (Co-
digo: 490060070)

Guia de Perfuracao AGL 20 (Co-
digo: 490060080)

Guia de Perfuracao AGL 25 (Co-
digo: 490060090)

Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Cabo NitFix para guiar
a Broca dssea durante a perfuracdo do
0SSO e permitir ao cirurgiao a realiza-
cao de furos com distancias fixas.

= Pino Posicionador AGS/AGA (Co-
digo: 490060100)
Pino Posicionador AGL (Coédigo:



490060110)

Indicacado: Instrumental utilizado em
conjunto com o Guia de Perfuragao
para manter a distancia fixa entre as
furacoes.

(i -
* Insersor AGS/AGA (Codigo:
490060120)

Insersor AGL (Codigo: 490060130)
Indicacao: Instrumental utilizado para
inserir o NitFix Razek.

* Impactador AGS/AGA (Codigo:
490060140)

Impactador AGL (Codigo: 490060150)
Indicacao: Instrumental utilizado para
impactar e finalizar a insercao do NitFix
Razek.
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= Cabo NitFix (Cédigo: 490060160)
Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com os Guias de Perfuracao
para guiar a Broca ossea durante a
perfuracdo do 0sso.
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* Medidor de Profundidade 30 mm
(Cédigo: 490060170)
Indicacao: Instrumental utilizado para

a verificacao da profundidade de per-
furacao dssea.
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= Pinca Adson com Serrilha (Codigo:
490060180)

Indicacao: Instrumental utilizado para
manipulacao de materiais e tecidos.

* Pinca Auto Centrante (Codigo:
490060190)

Indicagao: Instrumental utilizado para
manipulacao de materiais e tecidos.

Metatarsal

= Elevador
490060200)
Indicacao: Instrumental utilizado para
a manipulagao dos metatarsos.
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= Cabo Engate Rapido 4,5 mm (Co-
digo: 490060210)

Cabo Engate Rapido 6,0 mm (C6-
digo: 490060220)

Indicacao: Instrumental utilizado para
a manipulagdo de instrumentais com
conexao tipo engate rapido 4,5 mm ou
6,0 mm.
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* Chave para Parafusos Snap Off
(Codigo: 490060230)

Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Cabo de Engate Ra-
pido 4,5 mm para a insercao de para-
fusos Snap Off Razek.
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* Medidor de Snap Off 25 mm
(Codigo: 490060240)
Indicacao: Instrumental utilizado para
auxiliar na selecao do comprimento do
parafuso a ser utilizado.
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= Chave Hexalobular 7 Macica 70
mm (Codigo: 490060250)

Chave Hexalobular 10 Macica 70
mm (Codigo: 490060260)
Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Cabo de Engate Ra-
pido 4,5 mm para a insercao de para-
fusos.
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= Chave Hexalobular 15 Macica 110
mm (Cédigo: 490060270)
Chave Hexalobular 20 Macica 135
mm (Cédigo: 490060280)
Chave Hexalobular 27 Macica 150
mm (Cédigo: 490060290)
Indicacdo: Instrumental utilizado em
conjunto com o Cabo de Engate Rapi-

do 6,0 mm para a insercao de parafu-
0s.
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= Chave Hexalobular 7 Canulada 70
mm (Cédigo: 490060300)

Chave Hexalobular 10 Canulada 70
mm (Codigo: 490060310)
Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Cabo de Engate Ra-
pido 4,5 mm para a insercao de para-
fusos.
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= Chave Hexalobular 15 Canulada
110 mm (Codigo: 490060320)
Chave Hexalobular 20 Canulada
135 mm (Codigo: 490060330)
Chave Hexalobular 27 Canulada
150 mm (Codigo: 490060340)
Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Cabo de Engate Ra-
pido 6,0 mm para a insercao de para-
fusos.
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= Chave Hexalobular 15 Macica com
Cabo (Codigo: 490060350)

Chave Hexalobular 20 Macica com
Cabo (Codigo: 490060360)

Chave Hexalobular 27 Macica com
Cabo (Codigo: 490060370)
Indicacao: Instrumental utilizado para
a insercao de parafusos.
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* Guia de Perfuracdao 2,2 (Codigo:
490060380)
Guia de Perfuracdo 3,0 (Cédigo:
490060390)
Guia de Perfuracdo 4,5 (Cédigo:
490060400)
Guia de Perfuracdo 5,5 (Cédigo:
490060410)
Guia de Perfuracdo 7,0 (Cédigo:
490060420)
Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de perfuracao e canula de prote-
¢ao para as operagdes de perfuracao,
escareamento e insercao dos parafusos.

* Guia Fio 2,2 (Cédigo: 490060430)
Guia Fio 3,0 (Codigo: 490060440)
Guia Fio 4,5 (Codigo: 490060450)
Guia Fio 5,5 (Codigo: 490060460)
Guia Fio 7,0 (Codigo: 490060470)
Indicagao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Guia de Perfuragao
como guia de perfuracao para o Fio
Guia.
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= Trocar 4,5 (Codigo: 490060480)
Trocar 5,5 (Cédigo: 490060490)
Trocar 7,0 (Cédigo: 490060500)
Indicacado: Instrumental utilizado em
conjunto com o Guia de Perfuracdo e o
Guia Fio para acesso percutaneo.
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= Guia Arruela 2,2 (Cédigo: 490060510)
Guia Arruela 3,0 (Codigo: 490060520)
Guia Arruela 4,5 (Codigo: 490060530)
Guia Arruela 5,5 (Codigo: 490060540)
Guia Arruela 7,0 (Codigo: 490060550)
Indicacao: Instrumental utilizado como
canula de protecao para a insercao de
parafusos com arruelas.
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= Guia Paralelo Fio 4,5/5,5 (Codigo:
490060560)

Guia Paralelo Fio 7,0 (Cédigo:
490060570)

Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de perfuracao para o Fio Guia 1,6/
2,0 ou 2,5 para a realizacao de duas ou
mais fixagdes paralelas.

* Elevador de Periosteo (Codigo:
490060580)

Indicagao: Instrumental utilizado para
manipulacao do periosteo.
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= Medidor de Profundidade 40 mm
(Codigo: 490060590)
Medidor de Profundidade 70 mm




(Codigo: 490060600)

Medidor de Profundidade 80 mm
(Codigo: 490060610)

Medidor de Profundidade 110 mm
(Codigo: 490060620)

Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Fio Guia adequado
(diametro e comprimento) para medi-
¢ao da profundidade de perfuracao.
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* Pinca para Parafusos (Codigo:
490060630)

Indicagao: Instrumental utilizado para
manipulacao de parafusos.
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= Guia de Perfuracdao com Escala 2,7
(Cadigo: 490060640)

Guia de Perfuracdao com Escala 3,5
(Codigo: 490060650)

Guia de Perfuracdao com Escala 4,0
(Codigo: 490060660)

Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de perfuracdo para a Broca Ossea;
permite a verificagdo da profundidade
de perfuragao.
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= Guia de Perfuracao Poliaxial 2,7
(Codigo: 490060670)
Guia de Perfuracao Poliaxial 3,5
(Codigo: 490060680)
Guia de Perfuracao Poliaxial 4,0

(Codigo: 490060690)

Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de perfuracio para a Broca Ossea;
permite a realizacdo de furos angula-
res.

= Guia de Perfuracao com Cabo 2,7
(Codigo: 490060700)
Guia de Perfuracdao com Cabo 3,5
(Codigo: 4900607 10)
Guia de Perfuracdao com Cabo 4,0
(Codigo: 490060720)
Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de perfuracdo para a Broca Ossea.
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= Guia de Perfuracao Reto 2,7 (Co-
digo: 490060730)

Guia de Perfuracao Reto 3,5 (Codi-
go: 490060740)

Guia de Perfuracao Reto 4,0 (Codi-
go: 490060750)

Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de perfuracdo para a Broca Ossea.
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= Cabo Engate Rapido T 6,0 mm
(Codigo: 490060760)

Indicacao: Instrumental utilizado para a
manipulacdo de instrumentais com co-
nexao tipo engate rapido 6,0 mm.




* Conformador de Placa (Codigo:
490060770)

Indicacao: Instrumental utilizado para
a conformacao e inutilizagdo de placas.
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* Medidor de Profundidade 70 mm
(Codigo: 490060780)

Indicagao: Instrumental utilizado para
medir a profundidade da perfuracdo
realizada pelas brocas 6sseas.
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= Espatula
490060790)
Indicacao: Instrumental utilizado para
deslocar tecidos moles e possiveis calo-
sidades do local do procedimento.
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= Descolador de Periésteo 7 mm
(Cédigo: 490060800)

Indicacao: Instrumental utilizado para
deslocar tecidos moles e possiveis
calosidades do local do procedimento.
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= Gancho Gilles Simples Forte (Cé6-
digo: 490060810)

Indicacdo: Instrumental utilizado para
a manipulagado de tecidos moles no lo-
cal do procedimento.
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* Pinca Backaus de Reducao com
Cremalheira 13 om (Cédigo:
490060820)

Indicagao: Instrumental utilizado para
auxiliar na reducao de estruturas
0sseas.

* Pinca Clamp de Fixacdo Ossea
(Espanhola) (Cédigo: 490060830)

Indicacao: Instrumental utilizado para
auxiliar na fixacdo de estruturas ésseas.

* Pinca Adson com Dente 1x2 (C6-
digo: 490060840)

Indicagao: Instrumental utilizado para a
manipulacdo dos tecidos moles.

= Afastador Hohmann Ponta Fina
para Cirurgia Ossea - n° 03 (Cédigo:
490060850)




Afastador Hohmann Ponta Fina
para Cirurgia Ossea - n° 01 (Cédigo:
490060860)

Indicacao: Instrumental utilizado para o
afastamento das partes moles que
recobrem o 0ss0.

= Afastador Autostatico Weitlaner
com dentes Rombos - 14 cm 2x3
dentes (Codigo: 490060870)
Indicagao: Instrumental utilizado para
o afastamento das partes moles que
recobrem o 0ss0.

= Cureta Ossea de Bruns n° 0 (Co-
digo: 490060880)

Cureta Ossea de Bruns n° 3 (Co-
digo: 490060890)

Indicagao: Instrumental utilizado para
raspagem oOssea e limpeza da superfi-
cie.
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= Separador para Osteotomia (Cé6-
digo: 490060900)

Indicacao: Instrumental utilizado para
separar e/ou manter a abertura da
osteotomia.

» Osteotomo para Acabamento (C6-
digo: 490060910)

Osteotomo para Desbaste (Codigo:
490060920)

Indicagao: Instrumental utilizado para
realizar o acabamento ou desbaste da
osteotomia.
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= Medidor de Espacamento para
Osteotomia (Codigo: 490060930)
Indicacdo: Instrumental utilizado para
medir o espagamento da osteotomia.
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= Afastador de Juntas (Codigo:
490060940)

Indicacao: Instrumental utilizado para
afastar juntas durante o procedimento.

= Template para Osteotomia de
Calcanhar (Codigo: 490060950)

Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de corte para realizagdo de osteo-



tomia de calcanhar.
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= Trava do Guia Placa Simples
Posterior de Calcanhar (Cédigo:
490060960)

Indicacao: Instrumental utilizado em
conjunto com o Espacador do Guia
Placa Simples Posterior de Calcanhar e
Guia Placa Simples Posterior de Calca-
nhar, para auxiliar em procedimentos
minimamente invasivos de fratura de
calcanhar.

» Espacador do Guia Placa Simples
Posterior de Calcanhar (Cédigo:
490060970)

Indicacdo: Instrumental utilizado em
conjunto com a Trava do Guia Placa
Simples Posterior de Calcanhar e Guia
Placa Simples Posterior de Calcanhar,
para auxiliar em procedimentos mini-
mamente invasivos de fratura de calca-
nhar.

= Guia Placa Simples Posterior de
Calcanhar 05-D (Cadigo: 490060980)
Guia Placa Simples Posterior de
Calcanhar 05-E (Codigo: 490060990)

Guia Placa Simples Posterior de
Calcanhar 50-D (Cédigo: 490061000)
Guia Placa Simples Posterior de
Calcanhar 50-E (Codigo: 490061010)
Guia Placa Simples Posterior de
Calcanhar 95-D (Cadigo: 490061020)
Guia Placa Simples Posterior de
Calcanhar 95-E (Codigo: 490061030)
Indicacao: Instrumental utilizado como
guia de perfuracdao em procedimentos
minimamente invasivos de fratura de
calcanhar. Utilizado em conjunto com a
Trava do Guia Placa Simples Posterior
de Calcanhar e do Espacador do Guia
Placa Simples Posterior de Calcanhar.
Ndo entra em contato direto com o
paciente.

PROCEDIMENTOS
PRE-OPERATORIOS

AN

= Antes do uso dos Instrumentais MTSL
Razek certifique-se que o produto foi
esterilizado adequadamente;

* Inspecione o produto, verificando se
ha danos antes do uso. Se for detecta-
do algum dano, nao usar o produto
antes de consultar as orientacdes do
fabricante.

MODO DE UTILIZACAO

Os modelos da familia de Instrumen-
tais MTSL Razek devem ser seleciona-



dos e utilizados de acordo com a técni-
ca cirurgica adotada. Nao existe uma
técnica cirdrgica especifica para este
produto indicada pelo fabricante,
considerando que podera ser utilizado
em varios tipos de cirurgia. Para a
utilizacao deste produto, vale a escolha
do cirurgidao e de sua equipe pela
melhor técnica, a depender da finalida-
de da cirurgia e do local desta.

LIMPEZA E DESINFECCAO

Limpeza

1 | Remova do instrumental a sujeira
ressecada, especialmente em areas tais
como juntas ou fendas, antes de lavar;

2 | Escove a parte externa com uma
escova de nylon macia e a parte
interna (se aplicavel) com uma escova
espiral umedecida com solucao de
limpeza de instrumentais cirurgicos,
prestando especial atencao a areas
onde possam se acumular fragmentos;

OBS.: O enxague e limpeza imediatos
apos o uso, com detergente enzimati-
co ou alcalino, removera a sujeira
efetivamente e evitard que a secagem
do sangue, muco, ou outras secregoes,
figuem grudadas.

OBS.: Sempre evitar o uso de qualquer
material aspero que possa arranhar ou
danificar a superficie do instrumento.

3 | Enxague o produto cuidadosamen-

te com égua corrente;

OBS.: Verifique se ha sujeira visivel no
instrumento. Repita a limpeza se
houver sujeira visivel e reinspecione.

4 | Com uma toalha de papel ou uma
pistola de ar, retire o excesso de agua;

5 | Envie o instrumental para a esterili-
zacao.
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= Nao utilize agentes de limpeza a base
de cloro corrosivos, tais como: lixivia,
soda caustica entre outros;

= Nao use acetona;

= Nao utilize agentes de limpeza con-
tendo glutaraldeido.

Procedimento Opcional: Desinfeccao

Abaixo segue uma descricao, onde
constam alguns parametros de la-
vagem e desinfeccdo, para hospitais
que utilizam este dispositivo para tal
fim. Esta etapa nao é obrigatéria. Os
itens definidos podem ser modificados
com base no protocolo padrao de
limpeza-desinfeccao do hospital. A
temperatura e o tempo de lavagem-



desinfeccao recomendados sao:

* Pré-lavagem: Temperatura: (35 °C) e
Tempo: 5 minutos;

= Lavagem principal: Temperatura:
(93 °C) e Tempo: 30 minutos;

* Neutralizacdo: Tempo: 2 minutos;

* Lavagem final: Temperatura: (65 °C)
e Tempo: 10 minutos.

OBS.: A utilizacao de equipamentos
para lavagem-desinfeccdo podera cau-
sar uma degradacao prematura do de-
sempenho dos Instrumentais MTSL
Razek.

ESTERILIZACAO

Os Instrumentais MTSL Razek devem
ser esterilizados antes de sua utiliza-
cao.

A seguir estdo ilustrados alguns tipos
de esterilizacbes possiveis, a tempera-
tura e o tempo recomendado para
cada procedimento:

Autoclave: 132-134 °C por 15 minu-
tos
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* Os tipos de esterilizacao citados
acima sao apenas orientagdes reco-
mendadas e poderao variar entre
hospitais, dependendo do tipo de
equipamento de esterilizacao e dos
agentes patogénicos que possam
existir na respectiva area. Os parame-
tros de esterilizacao recomendados
podem ser modificados com base no
protocolo padrao de esterilizacao do
hospital;

= O produto nao sai esterilizado da
Empresa;

= A cada reutilizacao, uma nova esterili-
zagao deve ser realizada;

= Nunca esterilize o equipamento com
formalina.

MANUTENCAO PREVENTIVA

Sempre apo6s o uso do produto, deve-
se realizar cuidadosamente a limpeza
do produto conforme indicado. A
realizacao correta da limpeza evita o
acumulo de residuos organicos.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

= O produto deve ser transportado em
sua embalagem original;

= Estocar o produto em local fresco e
seco, ao abrigo de poeira e umidade,
distante de produtos quimicos e agen-
tes de limpeza.

DESCARTE

Apds o término da vida util do produ-
to, este podera causar contaminacao
ambiental ou podera ser utilizado
indevidamente. Para minimizar estes
riscos, o cliente deverd descartar o
produto conforme determina a legisla-
cao local.

GARANTIA

O produto possui garantia de 3 meses
contra defeitos de fabricacao.

VALIDADE

O produto possui validade indetermi-
nada e a data de fabricacdo esta
descrita na embalagem externa.



SiMBOLOS UTILIZADOS

]

Data de fabricacao
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Identifica o
numero de série

Data de validade
do produto
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Fabricado por

Manter seco
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